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Nazwa zamoéwienia: Dostawa analizatora NO-NO2-NOx

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ
(odpowiedzi na pytania Wykonawcow)

Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojewédzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w
Bydgoszczy zgodnie z art. 38 ust 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z pézn. zm.) informuje, ze w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe analizatora NO-NO2-NOx
wplynely pytania Wykonawcoéw do tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (siwz)
o nastepujgcej tresci:

Pytanie 1
Czy oferowany analizator ma pracowa¢ w oparciu o metode chemiluminescencyjng, zgodna

z normg EN 14211 oraz czy jego przydatno$¢ do pomiaréw ma byé potwierdzona
raportem z badan zatwierdzenia typu, potwierdzajgcy zgodno$¢ urzadzenia z wymaganiami
normy EN 14211. Badania i raport wykonane przez laboratorium posiadajgce, w momencie
wykonywania badania, akredytacie na norme EN ISO/IEC 17025, w zakresie
przeprowadzanych badan. Czy kopie raportu w wersji polskiej lub angielskiej dotgczy¢ w
formie elektronicznej do oferty?

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie stawia wymagan w tym zakresie.
Zamawiajgcy pozostawia zapisy siwz bez zmian.

Pytanie 2
Oferowany analizator ma posiada¢ pompe wewnetrzng czy zewnetrzng?

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie stawia wymagan w tym zakresie.
Zamawiajacy pozostawia zapisy siwz bez zmian.
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