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WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

Wojewédzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy zgodnie z art. 38 ust 2.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamowien (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pézn.
zm.) informuje, ze wplynety prosby o wyjasnienie tresci SIWZ w postepowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na ustuge wzorcowania urzadzen.

Pytanie 1:
Tres¢ zapisu: Zadanie 1.
Str. 4 Przedmiotem zamowienia jest wzorcowanie kalibratora przeptywu BIOS Definer 220

wyprodukowanego przez firme DryCal (zakres pomiarowy 50-5000ml).

Pytanie: Podany zakres pomiarowy nie jest wyrazony w jednostkach przeptywu prosze o
podanie zakresu pomiarowego w jednostkach przeptywu np.: mi/s, dm®min., m*/h.
Odpowiedz na pytanie 1:

Zakres pomiarowy wynosi 50-5000 ml/min

Pytanie 2:

Tresé zapisu: Zadanie 1.
Str. 4 Zakres czynnosci:

1) wzorcowanie wielopunktowe kalibratora (przeptywomierzem posiadajgcym certyfikat
normy 17025. minimum pig¢ punktéw)

2)
Pytanie: czy punkty wzorcowanie powinny obejmowac dolng i gérng granicepracy urzgdzenia
oraz przynajmniej 3 punkty ze $rodka zakresu pomiarowego? W jakich punktach nalezy
wykonacé wzorcowanie?
Odpowiedz na pytanie 2:
Punkty wzorcowania powinny obejmowacé dolng i gérng granice zakresu (50 ml/min oraz
5000 ml/min). Wobec tego wzorcowanie nalezy wykonaé w punktach: 50 ml/min, 500 ml/min,
1000 ml/min, 3000 ml/min, 5000 ml/min.
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