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Nazwa zamoéwienia: Dostawa analizatora do identyfikacii substancji

ZMIANA
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)

Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, ul. ks. P. Skargi 2,
85-018 Bydgoszcz, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamOwien publicznych (Dz.U. z 2018 1., poz. 1986 ze zm.), dokonuje zmiany tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (siwz) w postgpowaniu przetargowym pn.
»Dostawa analizatora do identyfikacji substancji” w nastgpujacy sposob:

Rozdzial 3 - opis przedmiotu zaméwienia — pkt 3.1 otrzymuje nastepujace brzmienie:

»3.1 Przedmiotem zaméwienia jest dostawa podrgeznego analizatora do szybkiej identyfikacji
substancji (spektrometru) — mobilne, wodoodporne urzadzenie wyposazone w intuicyjny
panel sterowania wraz ze zintegrowang bibliotekg na ponad 1200 roznych zwigzkow
niebezpiecznych z mozliwoscig rozbudowywania przez uzytkownika.

Mozliwos¢ identyfikacji substancji niebezpiecznych. Urzadzenie pozwalajgce uniknaé
bezposredniego kontaktu z nieznana substancjg z mozliwoscig obstugi za pomocg jedne;j reki.
Waga urzadzenia do 2 kg, zmozliwoscia identyfikacji pojedynczych skiadnikow w
mieszaninie. Praca w trybie niezaleznym, gdzie z poziomu urzadzenia mozna wykonywaé
podstawowe operacje, np. kalibracje, identyfikacje zwiazkéw, a nastepnie ich transfer do
oprogramowania komputerowego. Mozliwo$é obshugi urzgdzenia poltaczonego kablem USB z
komputerem, na ktérym jest zainstalowane oprogramowanie. Odporne na wysokie i niskie
temperatury, wstrzgsy mechaniczne i wibracje.

Zamawiajgcy wymaga, aby urzadzenie bylo wyposazone w kamere pozwalajacg na
dokumentowanie prowadzonych badan, poprzez zapis zdjg¢ badanych prébek wraz z
wynikiem ich badania.

Zamawiajacy wymaga, aby urzadzenie posiadato parametry umozliwiajgce identyfikacje
probek barwnych oraz poprzez przepuszczajace $wiatto barwne opakowania bez zakldcen
spowodowanych efektem fluorescencii.

Zamawiajacy wymaga, aby urzadzenie posiadato mozliwo$¢ analizy probek zawilgoconych.
Zamawiajacy wymaga, aby zaoferowane urzagdzenie dziatalo w oparciu o technologie
Ramana.

Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia wstegpnego szkolenia z obstugi urzadzenia, a ponadto
stalego wsparcia merytoryczno-technicznego w trakcie okresu uzytkowania urzadzenia.

Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji na prawidlowe dziatanie urzadzenia: minimum
24 miesigce.



Wykonawca zobowigzany jest wraz z przedmiotem zamowienia dostarczy¢ Zamawiajacemu
dokumenty (w jezyku polskim) zawierajace specyfikacj¢ techniczna, instrukcje obstugi oraz
karte gwarancyjna lub dokumenty rownowazne.

Wykonawca dostarczy urzadzenie do siedziby Zamawiajacego w Bydgoszczy przy ul. ks. P.
Skargi 2.”

Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

W konsekwencji powyzszego zmianie ulega tres¢ ogloszenia o zamoOwieniu z dnia 28.10.2020
r. w wwym. zakresie.
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